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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ

Механизмы биомодулирующего и терапевтического действия 
низкоинтенсивного лазерного излучения
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Рис. 1. Последовательность развития биологических эффектов 
от воздействия НИЛИ на живой организм
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Аппаратура для лазерной терапии
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Рис. 2. Блочный принцип построения лазерной терапевтической аппаратуры 
на примере серий аппаратов «Матрикс» и «Лазмик»: 1 – базовый блок (чаще всего  
2- и 4-канальный); 2 – лазерные излучающие головки для различных методик ЛТ;  

3 – оптические и магнитные насадки; 4 – блок биоуправления «Матрикс-БИО»
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Особенности применения различных  
методик лазерной терапии
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Требования протокола проведения процедур лазерной терапии
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Параметры контактно-зеркальной  
и дистантной методики лазерной терапии

 
 
 

 

-

 



Параметры контактной методики  
для матричных лазерных излучающих головок
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Параметры контактной методики лазерной терапии
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Параметры методики лазерной акупунктуры
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Рис. 3. Аппарат лазерный терапевтический «Лазмик»

Рис. 4. Матричная лазерная излучающая головка МЛ-635-40
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Рис. 6. Процедура проведения ВЛОК

Рис. 5. Одноразовые стерильные световоды для ВЛОК



Параметры методики ВЛОК-525 + ЛУФОК® (базовая)
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Параметры методики ВЛОК-635 + ЛУФОК® (базовая)
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Параметры методики НЛОК
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Комплект аппаратов «LASMIK-VET» для ветеринарии
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Рис. 7. Комплект аппаратов «LASMIK-VET» для ветеринарии

«LASMIK-VET»
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Лазерная акупунктура в ветеринарии
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Технология лазерофореза LASMIK®: 
механизмы и опыт применения
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Рис. 11. Действие различных физических факторов на форетическуго подвижность 
карбохромена в различных физических полях (экспозиция 5 мин): 1 – излучение 

гелий-неонового лазера (λ = 633 нм, 20 мВт); 2 – коротковолновое ультрафиолетовое 
излучение (254 нм, мощность лампы 220 Вт); 3 – ультразвук (0,88 МГц, 0,6 Вт/см2); 

4 – ЭМИ 460 МГц, 2 Вт; 5 – ЭМИ 40,7 МГц, 15 Вт; 6 – переменное магнитное поле (50 Гц, 
35 мТл); 7 – постоянное магнитное поле (30 мТл); 8 – постоянный электрический ток 

(электрофорез) (Миненков А.А., 1989; Москвин С.В., Миненков А.А., 2012)
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Области применения лазерофореза
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